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KIIRELOOMULINE VALDKONNA OHUTUSTEATIS (FSN) 
 
Pealkiri: Märgistuse uuendus – sümboli „MR Unsafe“ lisamine metallist ortodontiaseadmetele 
 
Mõjutatud seadmed: 
See märgistuse uuendus kehtib metallist ortodontiaseadmete kohta, mida müüb American Orthodontics. Mõjutatud 
seadmete täielik loetelu on esitatud lisas A. Konkreetsed partii- või seerianumbrid ei kohaldu. 
 
Teatise eesmärk:  
Käesoleva teatise eesmärk on teavitada kliente, et 2024. aastal uuendati seadmete märgistust, lisades sellele sümboli MR 
Unsafe. Selle sümbolita seadmeid võib endiselt olla müügis ja/või kliinilises kasutuses. Osana American Orthodonticsi 
ennetavast regulatiivsest lähenemisviisist ja pühendumusest kvaliteetsete toodete pakkumisele otsustati lisada märgistusele 
sümbol, et toetada kehtivate meditsiiniseadmete eeskirjade kohaseid märgistamisnõudeid. Sümboli MR Unsafe lisamine 
peegeldab ortodontiliste metallseadmete loomupärast ja hästi tuntud omadust. Nende seadmete disainis, materjalides ega 
toimivuses ei ole tehtud muudatusi. 
 
Teatise põhjus:  
Teatati ühest kõrvaltoimest, mille käigus esines RF-kiirgusest tingitud kuumenemine, mis lõpuks põhjustas patsiendi ravi 
edasilükkumise.   
 
Riskide selgitus: 
Ortodontiaseadmed võivad MRT-uuringute ajal põhjustada MR-artefakte ja/või seadme kuumenemist. See võib põhjustada 
pildikvaliteedi halvenemist ja/või pildistamisprotseduuri katkestamist, edasilükkamist või ümberplaneerimist, mis omakorda 
võib viivitada patsiendi diagnoosimist ja/või ravi. Need riskid on omased kõigile metallist ortodontiaseadmetele ega ole 
ainuomased American Orthodonticsi seadmetele või materjalidele.  
 
American Orthodonticsi tegevused: 
ennetus- ja parandusmeetmed on juba võetud. 
 
Klientidelt/kasutajatelt nõutavad tegevused:  
palun edastage see teade kõigile teie organisatsioonis või teistes organisatsioonides, keda see võib puudutada. Laos oleva 
toote puhul ei nõuta selle kirja kättesaamise kinnitust ega muid toiminguid.  
 
Lisateave:  
Vajaduse korral on asjaomaseid pädevaid asutusi teavitatud sellest valdkonna ohutuse parandusmeetmest (FSCA). See on 
uus valdkonna ohutusteatis (FSN) ning täiendavaid ohutusteatisi ei ole oodata. 
 
Kui teil on küsimusi selle ohutusteatise (FSN) kohta, võtke palun ühendust: vigilance@americanortho.com 
 
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja täname teid tähelepanu eest, mida olete sellele küsimusele pööranud. 
Lugupidamisega, 

 

 
 

Bruce Deemer 
Kvaliteedisüsteemide juht
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Lisa A: Mõjutatud metallist ortodontiatooted 
Kõigi seadmete asjakohased tootenumbrid on registreeritud andmebaasis EUDAMED. 

Seadme nimetus Basic UDI-DI 
Hard Line Band 01907460000100D7 

Micro Band 01907460000102DB 
Mini Skirt Crown 01907460000103DD 

MR Band 01907460000104DF 
MRX Band 01907460000105DH 

Rollo Band 01907460000106DK 
Standard Band 01907460000108DP 
Lingual Sheath 01907460000101D9 

Seating Lug 01907460000107DM 
Weldable Elastic Lug 01907460000109DR 

Weldable Eyelet 01907460000110DA 
Weldable Gull Wing Cleat 01907460000111DC 

Weldable Hook 01907460000112DE 
Weldable Cleat 01907460000113DG 

Forever Gold 24K Bracket 01907460000127DT 
Iconix Bracket 01907460000128DV 

LP Bracket 01907460000132DL 
Master Series Bracket 01907460000134DQ 

Mini Master Series Bracket 01907460000137DW 
Mini Standard Edgewise Bracket 01907460000139E2 

Mini Tweed Bracket 01907460000140DK 
Stainless Steel Bracket 01907460000143DR 

Empower Clear Bracket 01907460000125DP 
Empower Bracket 01907460000124DM 

Empower Tube 01907460000126DR 
Iconix Tube 01907460000129DX 

iFit Tube 01907460000130DG 
Inconel Tube 01907460000131DJ 

LP Tube 01907460000133DN 
Master Series Tube 01907460000135DS 

Mini Master Series Tube 01907460000138DY 
Slim Tube 01907460000142DP 

Stainless Steel Tube 01907460000144DT 
Bite Blocks 01907460000115DL 

Bondable Elastic Lug 01907460000116DN 
Bondable Eyelet 01907460000117DQ 

Bondable Gull Wing Cleat 01907460000118DS 
Bondable Cleat 01907460000119DU 

Bondable Retainer 01907460000120DD 
Diastema 01907460000123DK 

Metal Button 01907460000136DU 
Tongue Director 01907460000145DV 

https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device?srn=US-MF-000007702&deviceStatusCode=refdata.device-model-status.on-the-market&paging=%7B%22pageIndex%22:0,%22pageSize%22:25%7D&sorting=%7B%22sortField%22:%22primaryDi%22,%22sortDirection%22:%22desc%22%7D&submitted=true
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Utility Traction Hook 01907460000146DX 
Hanks Telescoping Herbst 01907460000166E5 

Herbst Appliance 01907460000167E7 
MiniScope Telescoping Herbst 01907460000172DY 

Distal Jet 01907460000164DZ 
Mesial Jet 01907460000171DW 
Spring Jet 01907460000179EE 

Uprighter Jet 01907460000180DX 
Jones Jig 01907460000169EB 

Gentle Jumper 01907460000165E3 
Jasper Jumper 01907460000168E9 

Lip Bumper 01907460000170DU 
Palatal Arch 01907460000173E2 

PowerBar 01907460000174E4 
PowerScope 01907460000175E6 

Quad Helix 01907460000176E8 
Quick Fix 01907460000177EA 

Rapid Molar Intruder 01907460000178EC 
Protraction Facemask 01907460000204DL 

Beta Titanium Wire 01907460000209DW 
Chromium Cobalt Wire 01907460000210DF 

Iconix NiTi Wire 01907460000211DH 
NiTi Wire 01907460000216DT 

NT3 01907460000217DV 
Stainless Steel Wire 01907460000224DS 

Tanzo 01907460000227DY 
Therma-Ti 01907460000228E2 
TriTanium 01907460000229E4 

Kobayashi Hooks 01907460000212DK 
Spooled Ligature Wire 01907460000222DN 

Wire Ligature 01907460000230DM 
Arch Lock 01907460000206DQ 
Arch Stop 01907460000218DX 

Ball Retainer Clasps 01907460000208DU 
Arch Hook 01907460000205DN 

Monkey Hook 01907460000213DM 
Power Hook 01907460000219DZ 

Power Pin 01907460000220DJ 
Surgical Hook 01907460000225DU 
Retainer Wire 01907460000221DL 

ART Spring 01907460000207DS 
NiTi Spring 01907460000215DR 

Stainless Steel Spring 01907460000223DQ 
Multi-Strand Wire 01907460000214DP 

 


